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1. Intended use
Slee slides are suitable for microscopic examinations of blood, urine 
and tissue samples. The slides are ready for use and only for single 
use.

Take appropriate safety precautions before using slides. Possible risks 
of injury. Wear appropriate gloves and laboratory or safety glasses 
that are as closed as possible. Be aware of the internal workplace re-
gulations. 
Special care should be taken if only a small number of the sample 
material is present or is only available for a short time for a diagnosis. 
If the examination does not lead to any result or the result is doubtful, 
follow the internal instructions.

2. Automated equipment
When using the slides in automated equipment, use the instructions 
from the manufacturer. When using chemicals, dyes, etc., the manu-
facturer's instructions should be followed. Please note that even in 
automated processing the result can fluctuate due to different pro-
cess variables.

3. Storage
•	 Store slides dry and clean. 
•	 Do not store slides directly on the floor.
•	 Avoid strong temperature fluctuations during storage and before 

use. 
•	 Strong cooling causes dew point undercutting and thus conden-

sation water formation between the glasses. 
•	 Always use the oldest stock first (FIFO).

4. Product information
Starview microscope slides
Item No.: 30001060

5. Product specification
•	 26 x 76 x 1.0 mm 
•	 Ground Edges
•	 Pre-cleaned
•	 Ready-to-use
•	 Color-frosted ends

Instructions for use and safety:
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6. Warranty
SLEE medical GmbH guarantees that the product delivered has been 
subjected to a comprehensive quality control procedure, that the pro-
duct is faultless and complies with all technical specifications and / or 
agreed characteristics warranted. Mistakes and errors which occur be-
cause of improper use cannot be accepted. 

Questions? We are there for you!

Tips and tricks cutting:
•	 Use high-quality blades
•	 Optimize knife tilt angle (clearance angle)
•	 Carefully trim the block
•	 Avoid freezing damage
•	 Use cold blocks
•	 Cut sections slowly
•	 Mind the specimen orientation
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Did you know?
Our Slee service team is there for you 24/7! 
If your samples don‘t turn out the way you expected don‘t hesitate 
to contact us. We will be glad to help you. Fill out the contact form 
on our homepage:  
www.slee.de/en/service/product-service/
We will get back to you asap and work it out together!

Schon gewusst?
Unser Slee Service Team ist rund um die Uhr für Sie da!
Ihre Proben werden nicht so, wie Sie es erwartet haben? Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie eine Mail über das Kontaktfor-
mular auf unserer Internetseite:  
www.slee.de/service/produktservice/ 
Wir melden uns schnellstmöglich und finden gemeinsam eine 
Lösung!

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
Objektträger sind für mikroskopische Untersuchungen von Blut-, 
Urin- und Gewebeproben geeignet. Die Objektträger sind gebrauchs-
fertig und nur zum Einmalgebrauch.

Treffen Sie vor der Verwendung von Objektträgern entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen auf mögliche Verletzungsrisiken. Tragen 
Sie geeignete Handschuhe und eine möglichst geschlossene Labor- 
oder Sicherheitsbrille. Beachten Sie die internen Arbeitsplatzvor-
schriften.
Besondere Umsicht ist geboten, wenn nur eine geringe Anzahl des 
Probenmaterials vorhanden ist oder für eine Diagnose nur eine kurze 
Zeit zur Verfügung steht. Wenn die Untersuchung zu keinem Ergebnis 
führt oder das Ergebnis anzuzweifeln ist, beachten Sie die internen 
Anweisungen.

2. Verwendung von Objektträgern in Automaten
Für die Verwendung von Objektträgern in Automaten ist immer die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten. Beim Einsatz von 
Chemikalien, Färbungen etc. ist die Gebrauchsanweisung des Her-
stellers zu beachten. Bitte beachten Sie, dass auch in automatisier-
ten Prozessen das Ergebnis auf Grund unterschiedlicher Prozessva-
riablen schwanken kann.

3. Lagerung
•	 Objektträger trocken und sauber lagern.
•	 Objektträger nicht direkt auf dem Fußboden lagern.
•	 Starke Temperaturschwankungen während der Lagerung und vor 

der Verwendung vermeiden.
•	 Starke Auskühlung verursacht Taupunktunterschreitung und da-

mit Kondenswasserbildung zwischen den Gläsern.
•	 Immer zuerst die älteste Lagerware verwenden  

(FIFO-Prinzip).

4. Produktinformation
Starview Objektträger
Art.-Nr.: 30001060

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise:
5. Produktspezifikation
•	 26 x 76 x 1,0 mm 
•	 geschliffen
•	 geputzt
•	 gebrauchsfertig
•	 Farbiges Beschriftungsfeld

6. Garantie
SLEE medical GmbH garantiert, dass das gelieferte Produkt nach 
strengen Qualitätskriterien hergestellt wurde, ohne Fehler ist und allen 
zugesicherten technischen Spezifikationen und / oder vereinbarten 
Eigenschaften entspricht. Fehler aufgrund falscher Benutzung können 
nicht anerkannt werden.

Fragen? Wir sind für Sie da!
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NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ.

Tipps und Tricks beim Schneiden:
•	 Ausschließlich hochwertige Klingen verwenden
•	 Klingen-Freiwinkel beachten
•	 Vorsicht beim Trimmen
•	 Gefrierschäden vermeiden
•	 Kalte Blöcke verwenden
•	 Schnitte langsam schneiden
•	 Probenorientierung beachten


